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II 

SAHENVATTING 

Er is een toenemende behoefte aan niet- destructieve methoden voor de 

bepaling van kwaliteitskenmerkende parameters van land- en tuinbouw

produkten . 

Eerder uitgevoerd literatuuronderzoek laat zien dat Nabij Infrarood 

Transmissie Spectroscopie (NITS) - in het golflengtegebied van 

500-1000 nm - goede mogelijkheden biedt om niet- destructief kl.;raliteits

kenmerkende parameters van onder andere groenten en fruit te bepalen . 

Als vervolg op dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van com

mercieel leverbare NITS-apparatuur. 

Hiervoor zijn een aantal leveranciers van VIS/NIR/IR-spectrometers 

aangeschreven (totaal 19) met het verzoek informatie te verstrekken 

met betrekking tot commercieel leverbare NITS-apparatuur . 

Uit deze inventarisatie blijkt dat een drietal fabrikanten van NIRS

apparatuur apparaten levert waarmee naast de gangbare reflectiemeting 

in het gebied van 1100-2500 nm ook transmissiemetingen uitgevoerd kun

nen worden in het gebied van 600-1100 nm . 

Deze fabrikanten zijn: 

- L.T . Industries Inc. (Quantum-1200) 

- Trebor Industries Inc. (Trebor-70 research analyzer) 

- Pacific Scientific/Gardner/Neotec division (PSCO) (PSC0-6250 

research analyzer) . 

De Quantum-1200 van L. T. Industries en het 6250 systeem van PSCO 

kunnen worden uitgerust met " fiber opties" waarmee ook aan grote 

monsters zoals tomaten en appels niet-destructief gemeten kan worden . 

Het 6250 systeem van PSCO is het meest geavanceerde NIRS/NITS systeem 

dat momenteel verkrijgbaar is . 

De aanschafprijs van het 6250-systeem is, inclusief een groot aantal 

accessoires , computer en software ca . fl . 260.000,-- , die van de 

Quantum- 1200 analyzer van L.T. Industries ca. fl . 135 . 000,-- en die 

van de Trebor-70 research analyzer ca . fl . 110 . 000, -- . 
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l INLEIDING 

Sinds de introductie in de zestiger jaren van NIRS-instrumenten heeft 

een aantal technologische verbeteringen en ontwikkelingen - met name 

op het gebied van de micro-elektronica - de huidige NIRS- instrumenten 

vormgegeven. Aanvankelijk 1-1aren alle NITS-instrumenten van het reflec

tie type , waarbij nabij infraroodlicht wordt gereflecteerd van het 

oppervlak van (uniform) gemalen monsters. In het begin van de tachtiger 

jaren werd een alternatieve meettoepassing g~introduceerd; het gebruik 

van nabij infrarood transmissiemetingen voor kwantitatieve bepalingen. 

Bij deze nieuwe toepassing dringt nabij infrarood licht door een rede

lijk dik monster heen, waardoor malen van de monsters overbodig wordt. 

De toepassing van transmissiemetingen is enerzi j ds een uitvloeisel van 

het voorafgaande werk aan reflectie-apparatuur , anderzijds heeft de 

sterk toenemende behoefte aan niet- destructieve metingen van land- en 

tuinbouwprodukten de ontwikkelingen van apparatuur waar dit mee moge

lijk is sterk gestimuleerd. 

Hoe1-1el er in Nede rland relatief veel NIR-instrumenten in gebruik zijn 

(ca . 200 eind 1986) betreft het hie r in al l e gevallen reflectie-appa

ratuur en in praktisch alle gevallen routine- apparatuur van één 

leverancier . 

Ook he t merendeel van de NIR-publikaties (ca. 600) heeft betrekking op 

reflectiemetingen, terwijl de res ultaten beschreven in de ar tike l e n 

waaraan wordt gerefereerd in het eerder beschreven literatuuronderzoek 

naar "niet- des tructieve me tingen bij het k1-1aliteitsonderzoek van fruit 

en groenten" met behulp van lic httra nsmi ssie (Rapport 87 . 54) , op een 

enkele uitzondering na verkregen zijn met door de onderzoekers zelfge

bom~de c.q . omgebouwde apparatuur . 

Nagegaan is dan ook wat de s tand van zaken is van commercieel lever

bare nabij infrarood transmissie apparatuur (NITS) . Hiervoor zijn een 

aantal producenten en l everanciers van VI S/NIR/IR spec trome t e rs aange

schreven (totaa l 19 , zie bi jlage A) met he t verzoek informatie te ver

strekken me t betrekking tot c ommercieel verkrijgbare NITS- apparatuur. 

8765 . 1 - 2 -



- 2 -

2 CRITERIA 

Voor het welslagen en accepteren van nabij infrarood spectroscopie a ls 

techniek voor het niet-destructief bepalen van kwaliteitskenmerkende 

parameters van onder andere groenten en fruit is het belangrjk dat de 

hiervoor aan te schaffen apparatuur aan een aantal criteria voldoe t . 

In de hierna beschreven inventarisatie en conclusie is dan ook in het 

bijzonder aandacht geschonken aan de volgende punten : 

- De apparatuur moet plaatsbaar zijn zonder noemenswaardige bouwkundige 

of technische aanpassingen . 

- De bediening van de apparatuur moet relatief eenvoudig zijn. 

- De monstervoorbereiding moet minimaal en niet-destructief zijn. 

- De meting moet zoveel mogelijk r epresentatief en niet- destructief 

zijn. 

- De maximale ruis van het systeem mag niet groter zijn dan 50 x 10-6 

log1/R bij 0,0 log1/R eenheden s.o. 
- Flexibiliteit in meetopstelling als ook het gebruik van "fiber-opties" 

is zeer wenselijk. 

- Aansluiting op een externe computer en het beschikbaar zijn van vol

doende software voor data acquisitie is noodzakelijk. 

- Een neder land se damlel europese vertegemwordiging is zeer \o~ense lijk . 

3 IR/N IR/N IT SPECTROHETERS 

3 . 1 Infrarood Transmissie Spectrometers 

De Milcoscan en Multispec infrarood apparatuur van Foss Electrix zijn 

on-line multicomponent analysesystemen s peciaal ont\o~ikkeld voor ana

lyses van melk en andere vloeibare zuivelprodukten . De systemen zijn 

onder andere inzetbaar voor vo l ledig automatische standaardisatie van 

het vet- en eiwitgehalte van kaasmelk . De systemen leveren daarmee een 

positieve bijdrage aan zowel de kwa liteit als de opbrengst van de ver

schillende kaassoorte n. Ook is de a pparatuur inzetbaar bij de berei

ding van volle melkpoeder en gecondenseerde melk. 

De meting berust op het infrar ood transmissie principe. Daar enerzijds 

een dergelijk apparaat op het RIKILT aanwezig is en anderzijds met het 

systeem niet, niet-destructief gemeten kan worden aan vaste produkten 

(het te meten produkt moet in oplossing gebracht \-lorden) zal verder 

niet ingegaan worden op de \oJerking en het toepassingsgebied van deze 

apparatuur. 
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3.2 Fourier (Nabij) Infrarood Spectrometers 

FT-IR wordt veelal toegepast voor identificatie en confirmatie van 

stoffen. Het aantonen van functionele groepen in een molecuul e n kwan

titatieve bepaling van stoffen zijn andere toepassingsmogelijkheden 

van FT-IR spectrometers. 

Een aantal fabrikanten levert zeer geavanceerde FT-IR spectrometers 

met toepassingsgebieden in onder andere het nabij infrarood gebied. Te 

noemen zijn: 

- De 60 SXB FT-IR spectrometer van Nicolet. Een research systeem met 

verwijderbaar monstercompartiment voor het uitvoeren van verschil

lende experimenten . 

- De FT-600 spectrometer van Lloyd Instrwnents. Een "lo"Vl cost " 

spectrometer . 

- De infrarood Fourier spectrometers van Bruker. Zeer uitgebreide 

systemen met onder andere koppelingsmogelijkheden met GS- en LC

apparatuur (een FS-88 spectrometer is op het RIKILT aanwezig). 

Ook kan door middel van modulen en onderdelen zelf apparatuur samenge

steld worden. In verband hiermee zijn te noemen Spectra Techn. Inc., 

een fabrikant van IR-FTIR onderdelen en Applied Photophysics, die 

modulair spectrometers levert waaronder systemen uitgerust met 

grating-, laser- en fiber optieken . 

Hoewel het principe van Fourier transformatie onder andere vanwege de 

rekentechnische voordelen ook bij nabij infraroodspectrometers steeds 

vaker toegepast wordt en genoemde spectrometers voor fundamenteel 

onderzoek zeer geschikt zijn voldoen ze niet aan alle eerder gestelde 

cri ter ia. 

Met name de monstervoorbehandeling en de zeer kleine hoeveelheden 

monstermateriaal \•maraan de meting \vordt uitgevoerd maken de techniek 

ongeschikt voor het niet-destructief bepalen van parameters in groen

ten en fruit. 

3.3 UV/VIS/NIR spectrometers algemeen 

Oorspronkelijk ontwikkeld voor concentratiemetingen van vloeistoffen 

is de huidige generatie "klassieke" spectrometers inzetbaar in zowel 

het UV, VIS als NIR golflengtegebied voor metingen aan zowel vloeibare, 

vaste als gasvorminge produkten en componenten. 
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Een tweetal fabrikanten levert voor dit toepas s ingsgebied spectrome

t e rs welke praktisch en niet t e specialistisch in gebrui k zijn. Dit 

z ijn de Lambda UV/VIS/NIR spectrometers van Perkin Elmer en de Carry 

2200/2300 s pectrometers van Varian . 

Genoemde a pparate n zijn uit te bre ide n c. q . te combineren met een al 

dan niet extern geplaatste "integ rating sphere " ~<laarmee onder andere 

aan het oppervlak van fruit geme ten kan worden . 

Voor deze apparatuur is professionele ha rd- en so ft~<lare beschikbaar 

waarmee multicomponent ana lyse aan complexe produkten uitgevoerd kan 

worden. 

Voor algemeen fundamentee l l aboratoriumonderzoek zijn deze spec trome

ters zonder meer geschikt . Voor de mee r prakti sche toepassing op het 

gebied van niet- des tructieve metingen aan groenten e n frui t zijn deze 

s pectrome t e rs voora l snog minder geschikt. 

Me t name he t niet-destructi e f meten van i nwendige eigenschappen van 

g rote mons t e rs a l s tomaten , appels e . d . behoort niet tot de mogelijk

hede n t erwi jl de fo tometrische rui s van ca . 0 , 0001 A in het NIR golf

l engtegebied t e hoog i s voor kwa ntitatieve analyse . 

4 FABRIKANTEN VAN SPECIFIE KE NIRS/NITS AP PARATUUR 

4 . 1 Algemeen 

Al sinds het begin van de zeventiger jaren zi jn er commercieel ver

krijgba r e NIRS- ana lyzers te koop . Door technische verbeteringen e n de 

s nelle ontwikkeling van de micro-elekt ronica kwam de verkoop echter 

pas goed op gang in het begin va n de tachtiger jaren . 

Eind 1986 wa ren er ca . 8000 NIRS-ana lyzers we r e ldwijd in gebruik waar

van ca . 3000 in de voedings- en voedermidde lenindus trie. Ware n he t in 

het beg in van de t achtiger jaren nog een drietal fi rma ' s die deze 

ma rkt be heers t e n, in het begin van 1987 z ijn e r ca . tien . De 

belangrijkste hiervan zijn : 

- Te ehoicon Instrumen t s Company Limited 

- Pacific Scientific/Gardnèr/Neotec Division 

- Dickey-John Corporatien 

- Percon PrUfgeräte GmbH 

- L.T . Industries Inc . 

- Tr ebor Industries Inc . 
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Nagegaan is wat deze fabrikanten momenteel te bieden hebben op het ge

bied van NIRS/NITS-analyzer s . Naast deze inventarisatie is gevraagd 

naar de te verwachte ontHikkelingen, prijs van de systemen en of deze 

firma's eennederlandsedan wel een europesevertegenwoordiging hebben . 

'• . 2 Teehoicon 

Teehoicon is in Nederland de bekendste en met een marktaandeel van 95% 

ook de grootste leverancier van NIRS-apparatuur. De routine systemen 

zijn uitgerust met interferentiefilters en een "integrating sphere". 

Ze zijn zo"1el als "stand alone" unit te gebruiken als aansluitbaar op 

een externe computer (onder andere HP-85, HP-86 en IBM PC) . De syste

men zijn geschikt voor het analyseren van zowel vaste, pasteuze, als 

vloeibare produkten zowel in laboratoria als praktijkruimten. Principe 

van de meting is reflectie . Standaard \-'Ordt een groot aantal program

ma ' s geleverd voor het berekenen van ijklijnen, het analyseren van 

monsters , kwaliteitscontrole e . d . 

Het research systeem, de Infra Alyzer-500 , is uitgerust met een mono

chromator ~"aarmee infraroodspectra opgenomen kunnen worden van 1100 

tot 2500 nm in 4 nm increments of over een kleiner golflengtegebied in 

1 mm increments (max . 350 golflengten). Als data systeem kan gekozen 

worden uit een HP-1000 of IBM computer . Ook dit systeem is gebaseerd 

op reflectiemeting. Het RIKILT beschikt zowel over een Infra Alyzer-

400 uitgerust met 19 interferentiefilters als over een Infra Alyzer-

500. 

Het meten van de transmissie behoort bij zoHel de routine als het 

reseach systeem niet tot de mogelijkheden. 

Teehoicon levert geen automatische monstername apparatuur en on-line 

systemen. Naar de toepassing van fiber-optics is enig onderzoek ver

richt. 

De verHachting is dat door de verkoop van Teehoicon Industrial Division 

aan Bran + Luebbe in de toekomst ont~"ikkelingen op het gebied van on

line en transmissiemetingen te verwachten zijn . 

Bran + Luebbe heeft een produktenpakket dat onder andere bestaat uit 

doseerpompen en on-line analyse-apparatuur. In Nederland neemt Alfa

Laval de activiteiten van Teehoicon Instruments BV over . Alfa-Laval is 

onder andere actief in de voedingsmiddelenindustrie. 
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De naam van het bedrijf wordt Bran + Luebbe BV . De apparatuur zal op 

de markt worden gebracht onder de naam Teehoicon Ioclustrial Systems . 

4.3 Pacific scientific corp . 

Pacific Scientific Corp. (PSCO) heeft ruime ervaring op het gebied van 

NIRS en levert zeer complete en geavanceerde systemen. De routine 

apparatuur onderscheidt zich van andere NIRS routine apparaten op het 

gebied van de golflengteselectie. Deze vindt plaats door de hoek van 

een i nterferentiefilter ten opzichte van de invallende lichtstraal 

te veranderen waardoor de uittredende lichtstraal van golflengte 

verandert. Hierdoor kan een groot aantal golflengten geselecteerd wor

den met één filter . Door het plaatsen van meerdere filters kan desge

\'lenst een "scan" \'lOrden opgenomen . 

De modellen 101S en Campscan 3000 zijn uitgerust met 3 filters waarmee 

het golflengtegebied van 1910-2320 nm bestreken kan worden. De scan 

snelheid is zeer groot (0,2 sec.) . Voor een nauwkeurige analyse zijn 

echter een groot aantal scans nodig (analysetijd min . 15 sec . ). 

Hoewel PSCO claimt ook niet-destructief met deze apparaten te kunnen 

meten betreft het hier reflectiemetingen aan bijvoorbeeld granen . De 

apparaten zijn zowel als stand-alone apparaat inzetbaar als aansluit

baar op een externe computer (IBH-XT of AT). 

Het 7000 type is uitgerust met 7 filters \'laarmee het golflengtegebied 

van 800-2380 nm bestreken kan worden . Voor de metingen aan zowel 

vaste, pasteuse als vloeibare produkten zijn een groot aantal monster

cups en meetcellen beschikbaar . Naast reflectiemetingen kunnen trans

missiemetingen uitgevoerd \'lorden aan vloeistoffen, slurries en vaste 

produkten tot een korrelgrootte van ca . 3 mm . De monstervolumes zijn 

instelbaar en bedragen voor reflectieme tingen 15 tot 60 cm2 en voor 

transmissiemetingen 30 tot 120 cm3, Voor transmissiemetingen in het 

gebied beneden de 1100 nm is optional een silicon diode detector 

leverbaar . De Campscan wordt standaard geleverd met een IBM-XT of AT 

computer. Koppeling met een automatische monsterwisselaar voor vloei

stoffen is mogelijk. 

Het topmodel van PSCO is het 6250 systeem. Het hart van deze scannende 

spectrometer is een "cam-driven F2 concave halograpbic grating" (scan

snelheid 2,5 scan ' s/sec.). 
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Spectra kunnen opgenomen \>lorden over een golflengte van 600-2500 nm 

~o~aarbij automatisch ~o~ord t overgeschakeld bij 1100 nm van silicon naar 

loodsulfide detectoren. Naast de al eerder genoemde uitgebreide set 

monsterscups en meetcellen is er ook een speciale monsterunit voor 

fruit- en groentemetingen beschikbaar. Hiermee kunnen monsters met een 

doorsnede tot 6 inches gemeten ~o~orden. Om de monsterfout te verkleinen 

is een monstertransportmodule leverbaar waarmee verschillende keren 

aan bijvoorbeeld een intact monster geme t en kan ~o~orden waardoor een 

meer representatief meetresultaat wordt verkregen . Nieuw is de intro

ductie van de "fiber optical bench", Het behulp van veze loptiek en 

bijpassende optische componenten e n speciale "probes" kan vrijwel 

iedere belichtings- en meetconfiguratie ~o~orden opgesteld . Evenals bij 

de a ndere systemen kan met de bijgeleverde IBM-XT of AT computer ge

bruik gemaakt worden van de uitgebreide Scientific's Near Infrared 

Speetral Analysis Software (NSAS-PC) . Deze software bevat onder andere 

programma's voor multiterm log 1/R, 1/T en afgeleide regressie, 

discriminant analyse, Norris optimization regression, speetral 

matching, sample selection, Savitsky Colay, Kubelka Munk, FT NIR, 

statistica! quality control en calibration transfer. Tevens bevat 

NSAS-PC een uitgebreide speet ral library. 

PSCO levert verschillende NIRS apparaten waarmee on-line gemeten kan 

worden. Dit kan zowel continue, bijvoorbeeld boven een produktielijn, 

als discontinu, via een bypass in een hoofdproduktiekanaa l . De syste

men zijn speciaal ontwikkeld voor industriäle toepassing. Naast 

relfectiemetingen behoren ook transmissiemetingen van vloeistoffen, 

slurries en pasta's tot de mogelijkheden . Ook de on-line systemen zijn 

aansluitbaar op een IBM-XT en AT computer . Voor speciale applicaties 

bijvoorbeeld het meten van de kleur van fruit, zijn "fiber optie pro

bes" aansluitbaar. 

4.4 Dickey-John 

Hoe~o~el Dickey-John tot één van de pioniers op het gebied van NIRS ge

rekend kan worden is het aantal te leveren type NIRS-apparaten beperkt 

gebleven tot twee routine apparaten. 

Oorspronkelijk ontwikkeld voor graananalyses zijn de apparaten nu op 

een breed gebied inzetbaar voor metingen van zowe l vaste als pasteuze 

produkten . 
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De Instalab-800 kan afhankelijk van het toepassingsgebied Horden voor

zien van 4 tot 10 interferentiefilters. Een aantal specifieke door 

Dickey-John toegepaste technieken maken de Instalab-800 tot een be

trouHbaar en eenvoudig te gebruiken apparaat. Genoemd kunnen worden: 

- een roterende monstercup voor een meer representatieve meting 

- toepassing van Instaref waarmee de analysetijd gereduceerd 'vordt tot 

5 sec. 

- toepassing van Optigain waarmee ook van produkten met lage reflectie

karakteristieken de meest optimale karakteristiek geselecteerd kan 

worden . 

Software voor het berekenen van ijklijnen is beschikbaar voor een 

HP-86 , Epson HX-20 en IBM-XT computer. 

De instalab-600 is speciaal ontwikkeld voor metingen dichtbij de pro

duktielijn . De bediening is uiterst eenvoudig. Het apparaat heeft een 

opslagcapaciteit voor 4 componenten in 4 produkten . Aansluiting van 

een computer is niet mogelijk, wel van een printer . 

Standaard worden de apparaten voorzien van een aantal ijklijnen, ter

wijl Dickey-John op haar eigen applicatie-laboratorium tegen betaling 

(600 dollar) ijklijnen opstelt voor Instalab gebruikers. 

On-line en transmissie- apparatuur worden niet door Dickey-John gepro

duceerd . 

4 . 5 Percon 

De Inframatic van de firma Percon vertoont veel overeenkomsten met de 

Infra Alyzer apparatuur van de firma Technicon . De systemen zijn uit

gerust met interferentiefilters en een integrating s phere . Ook de 

golflengten van de filters van beide systemen komen overeen waardoor 

in principe ijklijnen van beide systemen overzetbaar zijn. Het een

voudigste model, de Inframatic-8100 , is evenals de Inframatic- 9111 een 

stand alone apparaat voorzien van 6 filters e n met name geschikt voor 

de bepaling van de samenstelling van granen . Maximaal kunnen 18 ijk

lijnen i n het apparaat worden opgeslagen. De Inframatic-8120 is met 20 

filters het meest uitgebreide apparaat. De voor dit apparaat benodigde 

soft,vare omvat een groot aantal programma ' s onder andere voor het be

rekenen van ijklijnen en analyseren van monsters en is geschikt voor 

een Epson HX-20 en een IBM-computer. 
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De filterwielen van de apparaten zijn uitwisselbaar en uit te breiden 

met filters met andere golflengten. De vloeistofcel waarmee in de 

transreflectievorm to1ordt gemeten heeft een instelbare t-leglengte. 

Een automatisch monsternamesysteem is beschikbaar voor poedervormige 

produkten . Deze wordt via een bypass in een hoofdkanaal aangesloten en 

kan discontinu tot maximaal êên meting per minuut uitvoeren. Op het 

zelfde principe gebaseerd is er een automatisch monsternamesysteem 

voor vloeistoffen beschikbaar. 

Met behulp van de Inframatic-8300 is het mogelijk om on-line metingen 

te doen aan vaste-, vloeibare- en pasteuze produkten. 

Percon heeft geen NIT in zijn programma. Hel wordt momenteel een haal

baarheidsonderzoek gedaan voor wat betreft marketing en technische 

mogelijkheden hiervan . 

4.6 L.T. Industries 

L . T. Industries is een vrij nieuwe firma die zich specifiek bezig 

houdt met het ontwikkelen van NIR/VIS analyzers. De directeur van L.T . 

Industries, dr A.M. Landa, is een NIK-onderzoeker vanaf het eerste 

moment . De kennis opgedaan tijdens jarenlange research heeft de firma 

nu gecombineerd met de allermodernste materialen en technieken, het

geen heeft geresulteerd in de Quanturn 1200 NIR/VIS Analyzer. 

Hart van de Quanturn Analyzer is de "high intensity light souree halo

grapbic grating" monochr01nator. Hiermee kan zeer snel een scan worden 

gemaakt over het golflengte gebied van 400-2400 nm (5 scan's/sec . ) . Er 

kan gemeten worden in zm~el de reflectie- als de transmissievorm. Het 

systeem bezit een automatische temperatuur- en achtergrondcompensatie 

alsook een flexibel monsterc01npartiment . Met behulp van fiber opties 

kan on-line gemeten worden zowel in de reflectie- als in de trans

missievorm. De LTI SpectraHetrix softt.;rare is zeer uitgebreid en bevat 

naast de gebruikelijke data acquisition-, graphics- , statistica! 

analysis- en utility programma's, mathematische programma's voor af

geleide, Kubelka-Hunk, logarithmische- en factoranalyse berekeningen. 

Als computer is gekozen voor de IBH-XT of AT. De Quanturn 1200 analyzer 

kan zondermeer geplaatst worden in bedrijfsruimten . 

8765.9 - 10 -
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4 . 7 Trebor Industries 

Ook Trebor Industries is een vrij jonge firma die zich specialiseert 

in NIRS apparatuur . Dr R.D . Rosenthal, directeur van deze firma is een 

bekende NIK-specialist. Trebor onderscheidt zich van de andere firma's 

doordat ze zich geheel concentreert op nabij infrarood transmissie, 

met als uitgangspunt niet-destructief meten . Om dit te bereiken wordt 

gemeten in het zeer nabij infrarood golflengtegebied (700-1100 nm). 

Circa 10% van de energi e met een golflengte ui t dit gebied blijkt een 

laag van 2 cm graan te kunnen doordringen . Door gebruik te maken van 

si licon detectors (10.000 maal zo gevoelig als loodsulfide!) kan de 

relatief zwakke absorptie i n dit gebied van organische componenten als 

eiwit , vet, zetmeel, e .d. met voldoende nauwkeurigheid geregistreerd 

word en. Hiervan maken ook andere firma ' s die apparatuur maken voo r 

transmissiemetingen gebruik . Het unieke van de appara tuu r van Trebor 

is echter het gebruik van "infrared emitting diodes" ("IRED") . IRED's 

zenden optische energie uit met een specifieke golflengte . IRED's heb

ben een aantal voordelen ten opz i chte van het gebruik van een klassieke 

lichtbron zoal s de wolfraam halogeen lamp, omdat ze: 

- weinig warmte produceren 

- zeer snel aan en uit geschakeld kunnen worden (in minder dan 0,001 

sec . ) 

- een zeer lange levensduur hebben (min. 50 jaar) 

- zeer goedkoop zijn . 

Omdat het technisch moelijk is IRED ' s te produceren met de gewenste 

golflengte vindt er een selectie op specifieke golflengte plaats . 

Daarnaast wordt achter iedere afzonderlijke IRED een ''narrow bandpass 

filter" geplaatst om de gewenste golflengtenauwkeurigheid te be r eiken . 

Omdat temperatuurverschillen in het zeer nabi je infrarood golflengte

gebied niet alleen een verschuiving van de specifieke \>laterabsorptie

golflengte veroorzaken maar ook de mate van absorptie b~invloeden, 

past Trebor in al zijn apparatuur een temperatuur correctiesysteem 

toe. Deze bestaat uit twee " thermisters" die zowel de temperatuur van 

het monster a l s die van de omgeving registreren waardoor het mogelijk 

is voor temperatuurverschillen over een gro t e range (-65°C tot +95°C) 

te corrigeren . De combinatie van het gebruik van IRED ' s , bandpass 

filters, thermisters en een silicon detector levert een optimum aan 

gevoeligheid tegen een minimum aan kosten . 

8765 .10 
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Het eenvoudigste model, de Trebor 30 A, is een apparaat dat ontwikkeld 

is voor de bepaling van vocht in granen, poeders, vloeistoffen en 

pasta's. Een groot aantal monsterhouders is leverbaar. Maximaal 12 

calibr aties kunnen in het a pparaat opgeslagen \>lOrden. Aanslui ting op 

een Kaypro-11 of Iml-PC is mogelijk terwijl voldoende software aan

wezig is voor databerekeningen. 

De Trebor-62 is specifiek voor de bepaling van olie/vet in gemalen 

produkten. De hele optiek is geplaatst in de monsterhouder die via een 

kabel aangesloten is op het apparaat . Het apparaat is "voor"-gecali

breerd en is niet aansluitbaar op een PC. 

De Trebor-80 is speciaal ontwikkeld voor het bepalen van het eiwit , 

vet e n vochtgehalte in kleine hoeveelheden graan (3 à 5 g) . Monsters 

met een temperatuur van 15 tot 30°C kunnen geanalyseerd worden met 

behulp van twee bijgeleverde ijklijnen (graan en tarwe). 

Ook het Trebor-90 model is speciaal ontwikkeld voor graancontrole . Het 

apparaat is voorzien van een "doorval" monsterhouder en is met de bij

geleverde ijklijnen in zeven landen geaccepteerd als officiële methode 

voor de bepaling van eiwit , vocht en vet in graan . 

De Trebor- 99 is het meest geavanceerde routinemodel . Het a pparaat is 

geschikt voor het bepalen van organische componenten zoals eiwit , vet, 

s uikers , zetmeel , vezel e . d. i n vaste, pasteuze en vloeibare produkten. 

Ook in dit model kunnen produkten met zowel extreem l age als hoge t em

peratuur direct gemeten worden . IJklijnen voor de bepaling van maximaal 

3 componenten in 6 produkten kunnen in het apparaat opgeslagen \•lorden. 

Aansluiting op de Kaypro- 11 microcomputer of Iml-PC is mogelijk . 

Het topmodel van Trebor is het Trebor-70 systeem . Deze "high energy 

holagrapbic grating spectrophotometer'' is inzetbaar in het golflengte

gebied van 600-2500 nm . Zowel reflectie als transmissieme tingen kunnen 

verricht \o~orden zonder aanpassingen in de hard- of soft\'lare . Het hart 

van het optisch systeem , is een 90 mm 0 holagrapbic concave grating 

(F 3.0) me t 570 groven/mm. Als lichtbron is een 150 \'latt wolfraam

halogeen lamp gebruikt. Als detector voor transmissiemetingen wordt in 

het gebied van 600-1 100 nm gebruik gemaakt van een z . g . "large area" 

silicon detector terwijl voor reflectieme tingen en vier "large area" 

loodsulfide detectoren worden gebruikt die onder een hoek van 45° t en 

opzichte van de lichtstraal zijn geplaatst. 

8765.11 - 12 -
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In het monsterhoudersysteem kunnen monstercups geplaatst Horden met 

verschillende diameters (5, 10 , 16 en 25 mm) voor zowel reflectie- als 

transmissiemetingen. 

De Trebor-70 ~wrd t geleverd met een z .g. "build-in" computersysteem 

inclusief een 14 inch monitor en een 80 koloms printer. Software voor 

het sturen van het systeem, het berekenen en opslaan van ijklijnen 

en het analyseren van onbekende monsters wordt meegeleverd. Voor 

research doeleinden is een RS-232c uitgang aanHezig voor koppeling met 

een IBH PC-XT of AT ~.,raarmee de gebruiker de beschikking krijgt over 

het uitgebreide Trebor NITS-softHare pakket. 

Ook op het gebied van on-line metingen levert Trebor een aantal syste

men, te Heten het Trebor-1000 systeem voor het continu meten van 

eiHit, vocht en vetgehalten in granen en oliehoudende zaden en het 

Trebor-2200 systeem die met hoge snelheid produkten kan sorteren op 

interne karakteristieken . Laatstgenoemd systeem vertoont veel over

eenkomsten met de "Sortex" sorteermachines met dat verschil dat Trebor 

lichttransmissie gebruikt \o/aardoor interne verschillen gemeten kunnen 

~wrden teno~ijl de "Sortex" apparaten gebaseerd zijn op het meten van 

externe reflectie. Het systeem zou geschikt zijn voor het sorteren van 

noten op ziekte en/of bijprodukten, aardappels op droge stofgehalte of 

inwendige bruinkleuring, appels op rijpheid of inwendige bruinkleurig, 

pruimen op de aanwezigheid van pitten etc . Maximaal 10 metingen/sor

teringen per seconde kunnen uitgevoerd ~·lorden per unit tot 160 me

tingen/sorteringen per seconde per installatie. Naast deze on-line en 

sorteer systemen levert Trebor portable units voor onder andere het 

meten van rot in appels, rijpheid van advocado's en zoetheid van 

meloenen . 

5 CONCLUSIE 

Een drietal fabrikanten van NIKS-apparatuur produceert apparaten waar

mee naast de gangbare reflectiemeting in het gebied van 1100-2500 nm 

ook transmissiemetingen uitgevoerd kunnen worden in het gebied van 

600-1100 nm. 

8765.12 - 13 -
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Deze fabrikanten zijn: 

- L.T. Industries Inc. (Quantum-1200) 

- Trebor Industries Inc. (Trebor- 70 research analyzer) 

- Pacific Scientific/Gardner/Neotec division (PSCO) (PSC0-6250 

research analyzer). 

De Quantum-1200 van L.T. Industries en het 6250 systeem van PSCO kun

nen worden uitgerust met "fiber opties" l•marmee ook aan grote monste rs 

zoals tomaten en appels niet-destructief gemeten kan Horden. 

Het 6250 systeem van PSCO is het meest geavanceerde NIRS/NITS systeem 

dat momenteel verkrijgbaar is. 

Zolvel qua systeemspecificaties als het aantal verkrijgbare accessoires 

steekt het systeem gunstig af ten opzichte van de systemen van L.T . en 

Trebor Industries. 

Daarnaast beschikt PSCO over de meeste contacten met universiteiten en 

researchcentra hetgeen belangrijk is voor de fundamentele onderbouwing 

en verdere ontwikkeling van de techniek . 

PSCO beschikt zoHel over een europese als nederlandse vertegenwoordi

ging (Meyvis en Co BV) die garant staat voor voldoende s upporting en 

technische service. 

Trebor Industries wordt in Europa vertegenwoordigd door Briehart S.A . 

(Belgi~) . Technische Service wordt vanuit Amerika gegeven. 

L . T. Industries beschikt vooralsnog niet over een europese vertegen

lvoordiging . 

De aanschafprijs van het 6250-systeem is , inclusief een groot aantal 

accessoires, computer en software ca. fl . 260 . 000,-, die van de Quantum-

1200 Analyzer van L. T. Industries ca . fl . 135 . 000,- en die van de 

Trebor- 70 research analyzer ca . fl, 110 . 000,- . 

Voor gedetailleerde informatie van de PSC0-6250, de Quantum-1200 en de 

Trebor-70 NIRS-NITS analyzers zie bijlagen A t/m D. 

8765.13 Fra/YL 
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diverse adressen 

0467 1987-02-12 

Near Infrared Reflectance Spectroscopy. Pr.nr. 505.6050 

Part of the activities of the State Institute for Quality Control of 
Agricultural Products consists of developing and promoting (automated) 
fast methods to measure quality defining parameters of foods and fee
ding-stuffs. Since 1980 we use within this framework near infrared 
reflectance instruments for compositional analysis of foods and fee
ding-stuffs and for research purposes. At this moment we investigate 
the possibility of nondestructive measurements by NIRS directly with
out any sample preparation. A part of this study is to make an inven
tory on all kinds of commercial available NIRS/NITS instruments. 
Therefore we ask you as well as all other producers of NIRS instru
ments for information about the following items: 
- General information on your NIRS/NITS instruments, including prices 

of the different systems. 
- Wavelength extension to the visible region. 
- Available software . 
- On-line measurements. 
- Automatic sample introduetion and measurements. 
- Adaptable sample campartment to aceomadate various forms of samples. 
- Transmittance techniques (fruit-nondestructive). 
- Your view on future applications, especially on NIT. 
- Address of your representative in Holland or in Europe. 
- References. 

With kind regards, 

R. Frankhuizen ~ 
NIR-Scientist (}'.6 
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SPECIFICA TI ONS 
Reliability: 

Speetral Response: 
Speetral Expansion: 

Speed of Scan: 
Modes of Measureme nt: 

Remote Measurement: 
Speetral Resolution 

Bandwidth: 
Wavelength Accuracy: 

Wavele ngth Repeatability: 
Stray Light: 

Delee tion Configuration: 

Measurem e nt: 

Software: 

Computer Requirements: 
Auxiliary Port: 

Powe r: 

Power Transients: 
Dimensions: 

Tested fo r ilround the clock uninterrupted 
operation fo r o n-line and laboratot-y 
applications 
1200-2400 nm 
400-2400 nm 
5 complete scans per seLond 
Renecta nce ,:md Transmilianee 
Fiber Opties Extension 
1 nm da ta interval 
adjustable 
.!.Ü :·J nm in the NIR 
0.03 nm or b~tt~tr 
0. 1 n;, or better 
O ptim:zed for minim uno <peutlar 
rcnectance 
16 bit data wnversio n c•m esponds to 1 
pati in 65.000 
Complete package incluJes: 
a. Data collection programs . 
b. Data rransfo nnatio n programs 
c. Regression analysis 
d. S tatistica! interpre tation 
e. Measured quantity denvatio n 
f. Help ro utines 
g. Diagnostics 
h. Extensive graphics 
i. Utility programs 
IBM PC. XT. AT and compatibles 
Computer contro lled auxilia11J port for 
closing a process loop anJ cantrolling 
accessories. 
120V. 3.5 Amp. 60 Hz. 
or 220V. 1.8 Amp. 50 Hz. 
Filtered 
12" x 15'}·<" x 13 ~!" (h,w.d) 

OPTIONS AND ACCESSORIES: 
• Fiber opties scanning capabilities to 

allow remote on-line measurements. 

• Adaptable sample campartment 
module to accommodate various 
forms of samples. 

SERVICE AND WARRANTY 

• One year warranty. 

• Self diagnostic features to allow 
immediate response. 

• Guaranteed rapid service and 
dedicated support. 

:!) L T Industries, Inc. 

Reflectance 

a Transmittance 

( 

Fiber opties 
remote measurement 
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SPECTRAMETRIX SOFTWARE 

DATA ACQUISITION PROGRAMS-assure 
reliable data collection. flexibility in file and 
sample control, averages and ratios multiple 
scans. 

GRAPHICS PROGRAMS- High resolution 
color graphics with multiple graphs display. 
Complete flexibili ty in examination of ranges. 
determination of points, text insertion and 
change of titles. Built in smoothing routines. 
Output compatible with graphics printers. 

r 
DIAGNOSTIC PROGRAMS- lnstantaneous 
veri fication of system calibration, operation, 
and performance. 

•' 

CUSTO M PROGRAMS-Customized 
programs for cantrolling accessories th rough the 
auxiliary poti , closing a loop in a process 
control operatien and other needs. · 

UTILITY PROGRAMS-Provides status and 
con tent of data files and processing hlstory ... 
at all levels. ' 

~·-- ·: ' 

MATHEMATICAL PREPROCESSING 
PROGRAMS-Derivatives, normalization. 
ratioing, 1\ubelka-Munk. logatithms. 
smoothing, and more. Cascading of multiple 
math routines and flexible input/output file 
structures. 

MODELING PROGRAMS-Complete 
package with the most advanced data analysis 
techniques including stepwise regression 
analysis, local minima multiple model 
generation, statistica! factors and coefficien t for 
optimization o f selected model. Complete 
calibration and predietien results . . · ' 

. . 

Unique Modeling Software Under Exclusive Licen -;2 from 3M 



FEATURES AND 'BENEFITS 

• A Turn Key S ystem: for instant and accurate measurement for cost savings. 

• Powerfut Softwa re: exclusive SpectraMet1ix software package. 

• Fiber Opties for Remote Measurements. 

• Direct Modeling: For maximum accuracy in transfening laborato1y rneasurernent to on-lin~ . 

• Compact and Rugged Design: !deal for on-line process monito1ing. 

• Flexible Sample Campartment Configura tio n: to enable use of va1ious san1ple sizes nnd shapt>s 
and accommodate liquid. solid. slunies. pasles and powders. 

• Wide Speetra l Ra nge: Speetral range frorn VIS throuyh NJR in reflectance and b·ansmittance 
modes. 

• Computer Controlled Amdliary Pott: for conh·olling access01ies. or closing a loop in a process. 

• Extensive Diagnostic and Auto Calibr.a tion. 

• Versatile Design: Instrument can be used in any desirecl spatial Olientation. 

• Continuous Operation and Analysis: A unique design o f the scanning mechanism provides 
continuous. reliable . high accuracy. and repeatability of scanning. 

• Rapid Ana lysis: Scan rates 5 scans per second. 

• S uperior Specifications: high energy throughput. adjustable bandwidth. high sensitivity. and wide 
dynamic range. 

• TotaJ Solution: for your non-deshuctive. continuous and rapid rnonitoling. conh'Ol ancl measure
ment needs 

) , 



FEED, FORAGE AND FOOD ANALYZER 
Measures· Nutritional Properties of Complex Foods 

; ' 

TREBOR-70, THE MOST VERSATILE NEAR-IR INSTRUMENT 

• 'lirect Measurement of Up to 12 
~onstituents Per Product: 

• Protein 

• Moisture 

• Oii/Fat 

• Crude Fiber 

• ADF 

• Heat Damaged Protein 

• Ca, Mg, Ph 

• Amino Acids including: 

• Lysine, Methionine, Threonine. Trytophan. 
Serine, lsoleucine, Glycine. Alanine. Valine. 
Praline, etc. 

• Many Others 

• Measures in Both Reflectance and 
Transmission 

• Can Do Samples with High Moisture or 
High 0 11 /Fat (e.g. Liqu ids, Pastes) 

• Can Do Dry Powders/Meals 

• Can Do Whole, Unground Grains, 
Oilseeds. Snack Foods, Without Any 
Sample Preparation or Grinding 

• Simple to Use, All Answers in 30 Seconds 

• Delivered Factory Calibrated For Most 
Products (e.g .. mixed feeds) 

• Built-in Computer Also Allows User to 
Perfarm Calibrations 
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TREBOR-70 FEED, FORAGE A.ND FOOD ANALYZER 
BACKGROUND 

Near-IR instruments have become widely .· 
accepted in many industries. For example, 
wheat is routinely bought and sold based on its 
protein content, which is routinely measured by 
simple Near-IR instruments. 

On "complex" produels - e.g. mixed animal 
teeds, torages. prepared tood produels - -where 
the recipe may change as ingredient prices and 
availability change, accurate measurernent 
requires optical data at many wavelengtt1s. 

Th~TRE80!7-70Js .. specifica lly desi·gned to 
·measure thèse compl'ex products. lt provides 
retlectance measurement of powdered produels 
at every 1 nm between 1100 and 2500 nm. For 
t'l'igh:'·f!i,~(~ture·~roquof.~(e. g. rnilk. meàt, silage) 

· às '{'ell::as la r1Q~1 g~äHula(lxoducts such as 
Wt;iol ~.: §.lniins~arid ~snaèk · toods , th'e mstrument 

. p~r~q!,~~ Jra~.~.mls~iö0' !n)easuremen!s between 
· 6Q,O,a(l.d :1.WO nm, also.at ·every 1 nn;1. 

' . (, ' : . . ' 

;Tti_i ~~ til!r~P.#~~.rl:l. (l'l, .c'\P.~ bility is directly 
·cp.nX~er'Jed; ir.t<f..'\~}3·rs~8F. ~Y the TREBOR-70's 

., powent:JI . butl.t ~.~rr, eompt,lter. 
• ..... t • ..; f;'· ,_.;l ; ~ r l 
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SIMPLE TO USE 

LIQUIDS 
OR 

PASTES 

POWDERS 

WHOLE GRAIN 
AND 

SI LA GES 

FOR NIR RESEARCHERS 
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INSERT HOLDER 
INTO TREBOR-70 
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RESULTS DISPLAYED 
IN 30 SECONDS 

. "·· .. 
The TREBOR-70 contains a precision high-energy spectrop~otÓme~~·L T·h~ syst'em provides 
transmission scans trom 600 to 1100 nm with tlle data meas·ur~d at ~~),e •·Y. r r~m . Reflectance scans are 
trom 1100 to 2500 nm with data also measureu at cvery 1 (lm. Typi~:~r>i~ C~n time is 20 seconds. 

. . '·· •. 
The TREBOR-70 can be coupled to any ex ternal computer th~·sa ll~~i{_:~ ·;,e rsatile NIR research . Research 
software is available tor the various modelsof the IBM-PC. an~d l<ayprp ::omputers. 
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NEAR 
INFRARED 
(NIR) 
SPECTRO S COPY 
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In the laboratory, the mid· 
intrared (MIR) speetral region 
has traditionally been used tor 
qualitative analysis of organic 
subs tances. ft is in this portion 
of the IR spectrum that 
absorption bands arising trom 
transitions invalving vibrational 
energy stafes occur. These 
stafes correspond to specific 
bond deformations, either 
stretching ar bending, within a 
molecule. In complex molecules, 
vibrational deformations of 
various functional groups 
hydroxyl, methyl, carbonyl
often give rise to characteristic 
absorption bands whose 
wave/engths or frequencies 
usual/y do nat vary significantly. 
This is due to the general 
insensitivity of localized 
functional groups to the much 
larger mass of the remainder of 
the molecule. Such 
characteristic absorption bands 
can rapidly provide direct 
qualitative information regarding 
the presence or absence of 
specific functional groups 
within a compound. The IR 
spectrum of a specific 
compound can also be 
considered as a " fingerprint" tor 
that compound, and therefore, 
be used to either identify an 
unknown substance, or 
delermine its presence in 
a mixture. 

The widespread use of the MIR 
speetral region tor qualitative 
analysis was carried over when 
IR techniques were later applied 
to quantita tive analytica/ 
problems. Unfortunately, MIR 
analysis was somewhat of a 
disappointment when used 
quantitative/y. This was 
primarily due to the 
experimental difficulties 
encountered in obtaining 

·; 

,.J .. ~ • 

~ . •.: . ; 
I ~:.: 1 ,._ ' t 

reproducible results tor most 
types of samples. MIR spectra 
of most liquids had to be 
recorded using ex tremely smal/ 
pathlengths, typically much less 
than 0.1 mm. At such 
pa thlengths, the tolerances 
required tor good quantitative 
results are very difficult to 
achieve on a routine basis. ft 
was possible to obtain 
transmilianee spectra of solids 
by preparing KBr pellets or nutol 
mulls, or by casting thin films 
using a suitable solven t (if one 
cou/d be found). Reflectance 
spectra were usual/y recorded 
using the attenuated total 
reflectance (A TR) technique. 

The relatjve strength or in tensity 
of the absorption bands in the 
MIR speetral region necessitated 
the use of such sample 
preparation techniques tagether 
with !heir subsequent problems. 
Absorption bands in the near· 
intrared region (NIR), however, 
are simply overtones and 
combinations of the bands 
accuring in the MIR, and as 
such, are much weaker than their 
MIR counterparts. Overtones can 
be best thought of as harmonies 
of the MIR fundamentals; they 
occur at near in legral multiples 
of the fundamental absorption 
frequency and are often relerred 
to as firs t, second, or higher 
order overtones. Since intensity 
decreases rapidly wit/I increasing 
order, on/y the first through third 
overtones are generally observed 

in the NIR. Combinat/Ons are 
bands occuring at frequencies 
equal to the sum or äifference of 
two or more fundamental 
absorption frequencies, or an 
overtone and a fundamen tal. Due 
to the relative weakness of NIR 
absorption bands i t is possible 
to use reasanabie pathlengths 
(0.5mm-1.0cm) tor transmi/tanee 
measurements of liquids and 
solids, as wel/ as the use of neat 
samples (aften without any prior 
preparation) tor diffuse 
reflectance measurements of 
intact so/ids. Simplicity of 
sample prepara/ion techniques 
also resul ts in good 
reproducibili ty of speetral data . 

Unlike the MIR spectrum, which 
consists of absorption bands 
tha t are fairly wel/ dis tinct from 
one another, the NIR spectrum of 
most compounds is one of 
overlapping bands. Th e overlap is 
compounded tor spectra of 
complex mixtures, making it 
somelimes quite difficult to 
correla te specific bands to the 
components trom which they 
arise. This is especially true 
when the concentration of the 
component to be measured is 
less than 10 percent. In such 
cases, moderate concentration 
varia tions may cause only very 
slight changes in the 
NIR spectrum. 

( 
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ADVANCEO 
MONOCHROMOTOR 
DESIGN 

Thc hca rt of the Model 6250 System 
is its monochromotor consisting of a 
cam·driven 12 concave ho/ographic 
gra ting. This c amdrive gives ta st 
sca n speeds of 2 .5 sca n/sec., thereby 
al/owing a vers ging of multiple scans 
to imprave prec islans of bath 
absorbsnee and w avolength. More 
importantly l ast s c anning al/ows 
moving the sample while 
m essurement is being made to 
effcctive/y increas e s ample s ize. The 
12 gra ting provides high energy 
throughout, which grcatly lncrcases 
s igna / to noise ratios over 
convent/ona f sp c ctrophotometers. 

Therefore, to effectively util ize 
the Near Intrared spectrum tor 
qualila l ive and quantilative 
analysis, and take advantage of 
the ease of sample presentations 
afforded by this technique. the 
analyst wil/ require: (1) a 
spectropllotometer- which 
genera les spectra wi/11 ex treme 
precision both in absorbance and 
wavelength, and (2) a computer
with advanced software to 
interpret the resulting complex 
spectra. 
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e Model 6250 System 
u1corporates t11e latest state·of·the· 
ar t computer r1ardware and 
soft•Né:He \'Jitll a un1que patented 
technology to meet the 
remurements of NIR quant1tat1ve 
analys1s. Th1s system fetaures: 

• Super1or 1nstrumental 
performance 

• A flexible and versat1le sample 
presentauon system 

• Braad software library 
• True cal1bration transterabil1ty 

·:; u. ER I OI~ 
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Single Beam Operating Mode 
Modern electron1cs act11eves the 
spectroscop1st's goal of true s1ngle 
beam operat1on wh1c11 means· 

• Low Photometric Noise 
Un1form noise levels of 25 x 10 
log 1/R units S.D. are acl11eved 1n a 
total speetral scan t1me of 20 
seconds. For t11ose applicat1ons 
requiring lower no1se levels. tl1e 
scan time may be 1ncreased 

• High Wavelength Precision . 
Wavelength prec1s1on 1s bo tter t11an 
00 t 5nm S.O. on repeat scans. 

• Simultaneous Reflectancel 
Transmittance Maasurement 
Modes · 
The system operales 1n the 
reflectance mode lor sol1d matenat 
and the transm1ttance mode tor 
liqu1ds and sturnes Lead sull1de or 
Silicon detectors are automat1cally 
used depend1ng on the 
measurem ent mode selected 
t11rougt1 the system·s software. 

• Fast Scan 
One co1nplete NIR spectrum IS 

obtained 111 toss t11an Ql l seconds. 
Full per formance IS ach•eved by 
averag1ng over 600 AJD 
conversions per v•Javelengtll in 20 
seconds lor a complete 
speetral scan. 
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Noiso as a Function of Wavelengtil 
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MEAN STD. DEV.OF 
AOSORBANCE STD. DEY. CURVE MEANS 

L00(1/ R) = 1 40.2 18.7 

L00(1/R) =.5 22.8 8.7 

I L00(1/R) = 0 17.0 8.9 
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SPECTRAL REGION 3 

600-1100nm Is a_turth~'r ,qvertn,'1.~ ; , 
region where abcorptlons Rre • · , 
extremely weak. ft Is 'a very usolul .. · · · ·: 
region for analyûng v iurrles in t/le ; ... 
transmilianee !iwtlo. Pattllengths of< 
se ver al centim eter :<· are p os cible {n 
thls region maklng the a nalysis ·;,, 
such dlff/cult produr.t:i as ptócessed · 
mest, cheese, a~;d bytter .e xtreni,ely 
easy. This region is not tlpcd lor 
diffuse reflectanc e m easurements 
because the extremely weak 
absorptionr; do notprovide sufi/eient 
informatlon In thls mode. 

SPECTRAL REGION 2 '• 

Tlle standa rd sample oresentat•on 
system IS pnma •ily used to ana lyze 
po•;;,Gl.:;réct ma·r~~)81 IA' 1I!.~è .·, ~. {. 
~·e_!lef.:,tance· ri~6.dè L;~J!l~~~~:~ór~J 
Regf0ns~;1 and :? vVfiii-><<~12: add•f.-t•~ 
'of Çt i ransrri'~t fa~ee d'e tea.to'ti)\llls 
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SPECTRAL REGION 1 

1800-2500nm'is the first 
combination tone region containing 
the sharpest and most intense 
speetral absorptlons in the NIR 
spectrum. ft Is the best region for the 
analysls of 1/qulds and transparent 
films In the transmilianee mode 
whero pattllonnths of less than 2mm 
can be convenlently usod. In the 
diffuse reflectance mode, this Is an 
/deal region for analysi:s of uniform 
powdered materlafs or materfals with 
smooth surfactJs; 
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BROAD 
SOFTWARE 
LIBRARY 

The system software used to 
interpret NIR spectra is as cntical 
to success as the 
spectrophotometer itself. 
Pacific Scientific 's Near Intrared 
Speetral Analysis Software 
(NSAS-PC) is designed to offer tota l 
calibration flexibility in addition .to a 
comprehensive range of 
ancillary programs. 

The American Society of Testing 
and Measuring (ASTM) has 
proposed two calibration modes tor 
use in NIR Spectroscopy: . ,. . ' : 

Closed Population: To ca librate and 
predict on a closed 
sample population. 

Open Populatior:~~ : ifo calib-ràte on a 
closed sample populéltion i{) Qrder 
to predict an open .,, 
sample population. · ',-: 

1$ '1 !· 

NSAS-PC is a co!J)prehensive · 
software package- vvith a selection 
of programs necess(:1ry to · 
implement both ;Çi:o~eèLand open 
popuiatien calibrations. 

;" '· . \' . . 
Closed Populatiöii · · " · " 
Calibration Software 
• 700 Log 1/R or 1 fT 

Wavelength Selection 
• Multiterm Log 1/R, tfT and 

Derivative Log 1/R, 1fT 
Regression 

• Best Pair/Best Triplet. All 
Possible Combinations 

• Automatic Stepwise Fast 
Forward Regression 

• Discriminant Analysis 

Correlatlon and Reconstrueted 
Speetral Plots 

Open Population 
Calibration Software 
• l st through 4th Derivative Log 

1/R and 1fT 
'il 'pa:Ci~c Scientific 

Stepwise Regression 
a Norris Optimization Regression 
• Speetral Matching 

Ancillary Programs 

• Sample Selection - Both Random 
and Greatest Speetral Variatien 
methods are available to select the 
optimum calibration sample set. 

• Advanced Speetral 
Transformations-The Log 1/R and 

· Log lfT spectra are quickly 
converled to one of several 
Advanced Speetral Transformations . 

Master System 

Log 1/R and Der/valive Speetral Plots 

'Vm- volïJ HI,JU'l(·:J I-: )) 

Reflectance R. Transmission T 
N-point Smooth Log 1/R. Log 1fT 
1sl Derivative 
2nd Derivative 
3rd Derivative 
4th Derivative 
Savitsky Golay 
Kubelka Munk 
Division by Fixed Wavelength 
FTNIR 

• Speetral Library-Provides a 
rneans of contirming the 
wavelengths chosen in calibration. 
User's library can be developed tor 
raw rnaterials and finished products. 

1!1 Statistical Quality Controi-
Charts are used to establish stabie "\\ 
calibration equations and to IJ 
implement SQC tor routine analysis. 

LAB V&. NIR 



' Moving Sample 

Detectors 
• reflectanc e 

• transmiltsne e 

MOVIN G 
~AMPLE 

PRESENT A Tl ON 
SYSTEM 

• I 

(Ana/yze samples from less than a 
gram to hundreds of a gram;-

The largest error souree 1n 'any 
analysis system is always sampling 
error. Intact samples are nol 
completely homogeneous. 
Therefore. analyzing a smalt portion 
of a sample IS nol completely 
representative of t11e total. The only 
way to improve this situation is to 
average multiple analyses of the 
s·ame sample. This is done in a 
unique way w1th the 6250 System 
using the Sample Transport 
Module. The 6250 System scans 
the complete NIR spectrum in less 
than 0.4 seconds. Th1s means thàt 
samples can be moved past the 

s ample s heet Slurries 
Samp:e Areatcm) 18 0-73.0 18 0-73.0 
Samo1mg 
l.!etr.od ' 1 2 
Ref!ectance x 
Transmilianee x x 
Path!ençtrtmm) To't '0-15 
Temp. Control ' < . , I ·_,~i ~' ·:. I - .. 

\ir.~r-vn.llJ D ( ,'JL(){;)I ·: J) 

viewport while multiple scans are 
avpraged. The resulting average 
scan w11t be the average spectrum 
of the sample tha t was moved past 
t11e viewport. This methad virtualty 
eliminales sampling error . 
Stationary and flowing liquids or 
slurries can be analyzed without 
limitation to the amount of flowing 
sample that is analyzed. Samples 
wit11 large particles which are not 
homog!')neous can be analyzed by 
simply analyzing large amounts 

I of sample. 

Small Sample Coarse Flowing Static 
Slurries Powders Liquids Li<~_uids 

4 5-38 0 17-69 6.5 36 

J 5 6 
x 

\ x x x 
iC- " 15 5-20 1-20 

- - Yes Yes 
Range 'C - - · l ·.} I - - 25-65 25-65 
Typ:cal 1 Plast1cs Cheësè · (('\ i Same as I Soymeal Po.yols VISCOUS 
Produels , F1lms Margàn"e : · Surr.es .'lr.eat Üi'S Po:yols 

I Telti!es Me at ·:.re'e ~~s Pas:c Detergents Hea•1y Oils 
Paçer Salad Dress1rg ~amo.e ~s I Do: '"S 1 P.;:ro.eum M1lk 
Coatmgs Dough a:a. ab e , ~coaccc I P'cducts Cream 

~0?.C5 Be.,eraçes 

' 1 °'?3Çè1!S 
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• Calibration Transfer-The Pacific 
Scientific NIR spectrophotometers 
enable optimum calibrations to be 
developed and transferred between 
instruments. The Calibration 
Transfer program matches the 
wavelengths and optical responses 
between the MASTER and SLAVE 
instruments and then calculates the 
transfer equation for the SLAVE 
instruments. 

• Speetral Matching-A tast 
computation of the vector dot 
product of a sample spectrum 
against a relerenee library of 
spectra for identification of the 
unknown or simply against a single 
relerenee spectra for qualificalion or 
fingerprinting. 

:d Party Software 
Pacific Scientific is the exclusive 
supplier of extensive 3rd party 
software trom: 
Honig's Scientific Ltd. 
Intrasoft International 
N.C. State University 

This software includes programs tor: 
• lnterfacing to LOTUS 1·2·3, SAS 

lnstitute, etc. 
• Partial Least Square Regression 
• Forage and Mixed Feed and Feed 

lngredient 
• Calibration and Calibration 

Development Software 
• Fourier Transferm Regression 

Slave /ns lrumenls 

. , 

NIR Intermation Netwerk 
(PSCo Bulletin Board) 

The PSCo NIR Intermation Netwerk 
(Bulletin Board) can be accessed 
twenty·four hours a day with the 
simple addition of an inexpensive 
MODEM to the PC. Special access 
<:;odes are provided which allow 
either confidential communications 
with Pacific Scientific or general 
communication wilh all users. This 
Netwerk gives the user the ability to 
obtain general NIR information, 
ppplication information, programs, 
updates, etc. Pacific Scientific wiJ l 
answer specific questions on a 
confidential basis or the user can 
share experience with the entire . 
Netwerk for general comment. New 
applications, calibra tions. software 
and ether intermation such as 
meetings, papers related to NIR 
spectroscopy are conlinually 
updated on the Netwerk. Software is 
also available to operate local 
Networks within a user's own 
company: 

TRUE 
CAL1BRAT!ON 
TRANSFERAB ILJ Y 
(To Low-cost Rugged Filter 
lnstruments) 
Predietien equalions developed on 
the 6250 System can be transferred 
to low cost, rugged filter instruments 
which may be located at distant 
experimentat stations, qualily control 
laboratories, or in industrial 
production environments. 

Any equation defined with the 
Model 6250 can be transferred 
directly to PSCo scanning filter 
instruments, including on·line 
instruments. The PSCo computer 
transfer netwerk ensures that 
transfers are independent of 
wavelength used, transformation 
used, and number o f terms used in 
the predietien equation. 
Wavelengths and sensitivity at these 
wavelengths are matched. No slope 
or bias adjustment is required alter 

" ' transfer in this mode. 

Traditional multiterm Log 1/R 
equations are transferred directly 'to 
fixed filter instruments, but require 
slope and bias adjustment tor 
oroper predietien performance. 
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DVNASCAN 
ON':'LINE 
SYSTEMS 
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Mode/5250 
ys~em 

NEAR INFRARED SPECTROPHOTOMETER 

SPEC lr iCATION S 

Spectrophotometer 
Scan Time: 0.4 seconds mn11mum: 
20 seconds lor full performance 
(1750 wavelengths) 

Analysts Time: 0.5 to 200 seconds 

Wavelength Range: 600nm-2500nm 

Wavelength Accuracy: • 0.5nm 

Wavelength Repeatabiltty: • 
Less lhan 0.015nm S.O. 

Speetral Bandwidth: • 
1 Onm + 1 nm standatd 
slits available in other bandv·lldllls 

Photometr ic Range: 
3.51\ (1100nm- 2500nm) 
6.0A (600nm-11 OOnm) 

Linearity: • 1% of reading 

Notse: • 11 00nm- 2500nm 
25x 10 " Log 1/R al 0.0 Log 1/R 
units S.O. 
4S x 10 -.; Log 1/R at 0.75 Log 1/R 
units S.O. 

Stray Light: · Less than 0. 1% (at 
2300nm) 

Specular Reflec tance: • 
lnfinile absorber -unmeasur a bie 
Less tllan 0. 7% measuring carbon 
black 

2.072 

Detector: 
Leacl Sulftde. 11 00nm-2500nm 
Stlicon. 600nm- 1100nm 

Power: 110 V. 60 Hz 
220/240 V. 50 Hz 

Samole Cells and Capacities: 
2 x Power Ce !Is. 0 5- 5gm (Standard) 
Granular C811 50- 200grn (Optional) 
Paste Cell 50-200gm (Optional) 
Ltqutd Cel! 2-30gm (Opttonal) 
Flow Thru Cel! 1-1 Omts (0pttonal) 
Texttle/Films 20-2cm (Oottonal) 
50 Plasttc Ltners tOPtlonal) 

Computer 
IBM PCIXT or Al 

Enl1anced Color Monttor. 12' 
Memory· 1 0 01 20 Mbyte 
W1nches1er Hard Otsk 
5 12 Kbyte RAM 
3GO Kbyte Floppy Otsk 

Power· 11 0 V. 60 Hz 

Ltne Prtn t8r 
80 Characters Per Line 
120 Cos 
RS232C Senal Interface 
32 Kbyte Buffer 

Ca libra t ion Programs 
1. Ciosed Population: 
Best Pair/Best Triplet 

Nln SPEC rRA OF POL YPROP. GL YCOLS 

· i est data aval/ao!e 

1.664 
HYDROXYL NO. 
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Modilied Fast Forward Stepwtse 
Regressten 
Multiple Term Linear Regression 

2. Open Popula tton: 
PSCo Stepwise Forward Regressten 
Norns Opttmizatton 

Auxil iary Programs: 
Control Cl1arts. X and R 
Calthra tton Trélnsfer 

Sample Seleclion. 
Mal1alanobtS Distance or Random 

Speetral Ltbrary 

Spectrophotomeler 
Height: 41 cm (16 in.) 
Width: 69 cm (27 tn .) 
Depth: 48 cm ( t9 1n.) 

Computer 
Height: 54 cm (2 1.3 in ) 
Width: 65 cm (25 6 in.) 
Depth: 56 cm (22.0 in.) 

Wetght (Total unit) 
t 59 kg (350 Ibs.) net 
318 kg (700 Ibs.) sll ipping 
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